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2 Norme di sicurezza 

 
Le apparecchiature di DeguDent GmbH vengono progettate e realizzate applicando lo stato dell’arte della 
tecnologia e nel rispetto delle norme di sicurezza tecnica riconosciute. Tuttavia durante l'utilizzo del forno 
potrebbero verificarsi rischi per il personale o per terzi, nonché danni all’apparecchiatura e ad altri valori 
reali, per esempio quando Multimat

®
 Easy: 

 

 viene azionato da personale non qualificato o non adeguatamente addestrato 

 viene utilizzato in modo non conforme 

 viene azionato o sottoposto a manutenzione in modo improprio. 

È necessario che le operazioni descritte in questo manuale siano eseguite esclusivamente da personale 
qualificato e/o addestrato.  

Osservare i limiti di età prescritti dalla legge! Il personale che deve essere addestrato o guidato, inclusi i 
tirocinanti, può utilizzare Multimat

®
 Easy solo sotto la supervisione costante di un tecnico esperto! 

 

2.1 Norme di sicurezza per il trasporto 

Multimat
®
 Easy pesa circa 22,7 kg e deve essere sollevata e trasportata da due persone.  

L‟unità viene fornita imballata in una scatola di cartone ed è protetta da urti e colpi grazie a due gusci protettivi 
in polistirolo, nella parte superiore e inferiore, disposti in modo tale che la camera di cottura sia protetta dagli 
urti per mezzo di un inserto elastico in polistirolo. In caso di reimballo dell‟unità, fare attenzione a posizionare 
correttamente gli elementi protettivi in polistirolo. 
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2.2 Norme di sicurezza per il funzionamento 

Per garantire un funzionamento sicuro dell‟apparecchiatura, osservare scrupolosamente le seguenti istruzioni: 

 Non posizionare Multimat
®
 Easy e la pompa per vuoto (non inclusa nella fornitura) nelle immediate 

vicinanze di fonti di calore; pericolo di surriscaldamento dell'unità!  

 Mantenere una distanza minima di 25-30 cm dalla parete o dall‟oggetto più vicini! 

 Azionare l‟apparecchiatura solo su superfici non infiammabili; tenere a distanza eventuali oggetti 
infiammabili! 

 Posizionare la pompa per vuoto in modo tale da garantire una ventilazione sufficiente. 

 Proteggere l‟unità da umidità e vapore acqueo! 

 Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata nel paragrafo 3.5 Dati tecnici, 
condizioni ambientali, pagina 10. 

 Durante il funzionamento fare attenzione a non toccare gli oggetti all‟interno della camera di cottura; 
pericolo di ustione! 

 Durante il sollevamento del lift all‟interno della camera di cottura esiste un pericolo di schiacciamento 
per mani e dita! 

 È vietato aprire l‟unità; pericolo di scossa elettrica! 

 In caso di prolungata inattività di Multimat
®
 Easy, scollegare l‟apparecchiatura dalla rete! 

La spina di alimentazione deve essere facilmente accessibile per consentire di scollegare rapidamente l‟unità 
dalla rete elettrica in caso di emergenza. 

 

2.3 Norme di sicurezza per manutenzione e risoluzione dei problemi 

 

In caso di manutenzione, riparazioni e interventi per la risoluzione di problemi è indispensabile attenersi alle 
seguenti istruzioni: 

Le eventuali riparazioni possono essere effettuate solo da personale tecnico autorizzato di DeguDent GmbH! 

Gli interventi sulle componenti elettriche devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati! 

Prima di aprire l‟apparecchiatura, staccare la spina di rete! 

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali! 

Alcuni componenti del forno per ceramica Multimat
®
 Easy sono soggetti a usura. Si consiglia quindi di 

sottoporre l‟apparecchiatura a revisione tecnica una volta all‟anno. 

2.4 Norme di sicurezza relative alle fibre ceramiche 

L‟isolamento termico della camera di cottura contiene fibre ceramiche classificate come cancerogene. Le 
misurazioni effettuate su un forno in funzione hanno dimostrato che in condizioni di azionamento conforme il 
rischio relativo a queste fibre rimane notevolmente al di sotto della soglia di accettazione.  

Eventuali interventi di riparazione del forno devono essere effettuati esclusivamente da un tecnico esperto (ad 
es. dal servizio di assistenza tecnica di DeguDent GmbH). I depositi di fibre visibili sulle parti accessibili del 
forno devono essere rimossi con tecniche di pulizia autorizzate (ad es. con un panno umido o con un 
aspiratore dotato di filtri omologati). L’eliminazione mediante aria compressa o spazzole e pennelli in 
condizioni asciutte non è consentita. Qualora il problema dei depositi di fibre visibili si ripresentasse 
ripetutamente in condizioni di funzionamento conforme, contattare il servizio di assistenza tecnica sopracitato. 
In caso di danneggiamento, gli accessori contenenti fibre ceramiche non possono continuare ad essere 
utilizzati.  
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2.5 Simboli di pericolo sull’apparecchiatura 

Il simbolo di "Attenzione, superficie calda“ segnala la presenza di 
superfici calde di Multimat

®
 Easy in prossimità della camera di cottura, 

soprattutto in caso di temperature di cottura elevate. 

 

Il simbolo di “Pericolo generico” è applicato in prossimità della presa di 
alimentazione della pompa per vuoto (vedere anche il paragrafo  
3.2 Connessioni e porte, pagina 9). e segnala i seguenti rischi per la 
sicurezza: 

La presa di alimentazione è progettata esclusivamente per la connessione 
di una pompa per vuoto! 

Attraverso la presa di alimentazione passa la tensione di rete! 

L‟intensità massima della corrente elettrica è di 1 A. 

 

 

3 Descrizione tecnica 

3.1 Apparecchiatura di base 

 
Multimat

®
 Easy si compone di una struttura metallica 

stabile, dal design elegante, (1) e della camera di 
cottura soprastante (2). All‟interno della camera di 
cottura (2) il calore viene prodotto da una muffola al 
quarzo con avvolgimento riscaldante radiante non 
schermato. Le pareti della camera di cottura sono state 
riempite di fibre ceramiche isolanti per ridurre al 
minimo la dispersione di calore (vedere anche 2.4 
Norme di sicurezza relative alle fibre ceramiche, 
pagina 7). 

L'oggetto di cottura, compresi la base e il supporto di 
cottura (vedere il paragrafo 3.4 Accessori opzionali, 
pagina 10) viene posizionato sul lift (3) che si solleva 
automaticamente all‟interno della camera di cottura per 
tornare ad abbassarsi solo a cottura ultimata. Il 
movimento è prodotto da un motore passo-passo 
demoltiplicato. 

Per una migliore manipolazione l‟oggetto di cottura con 
il relativo supporto possono essere posizionati 
sull‟apposita piastra magnetica. La tastiera a 
membrana (4) e il display (5), posizionati 
ergonomicamente sul lato anteriore 
dell‟apparecchiatura,  consentono di richiamare i 
programmi esistenti o di inserire e memorizzare nuovi 
programmi di cottura. Tutti i processi di cottura sono 
gestiti da una microunità di controllo all‟interno 
dell‟apparecchiatura. 

L‟unità è dotata di quattro piedini (6) che garantiscono 
il massimo della stabilità. 

 

 

 

 

 
 

Warnung vor 
heißer Oberfläche

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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3.2 Connessioni e porte 

Sono disponibili le seguenti connessioni e porte: 

 

 Presa d’ingresso (7), 

 Interruttore automatico on/off (8), 

 Porta RJ-45 (9) (solo per interventi di assistenza), 

 2 porte USB (10) (per aggiornamenti di servizio 
tramite memory stick), 

 Attacco per tubo flessibile della pompa per 
vuoto (11), 

Presa (12) per l‟alimentazione della pompa per vuoto 

opzionale. 

La presa di alimentazione è progettata 

esclusivamente per la connessione di una pompa 

per vuoto!  

Attraverso la presa di alimentazione passa la 

tensione di rete!  

L’intensità massima della corrente elettrica è di 1 A. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

3.3 Fornitura standard 

Sono compresi nella fornitura standard: 

 

 Forno per ceramica Multimat
®
 Easy 

 Cavo di rete per dispositivi ad alte temperature 

 Istruzioni per l’uso 

 1 base di cottura (13) 

 1 supporto di cottura (14) 

 1 piastra magnetica per oggetti di cottura (15) 

 1 Pinzetta 

 

 
 

 
L‟immagine mostra il lato inferiore del 

supporto di cottura 
 

 

14 

13 

15 

7 
11 

12 
8 

7 

11 

10 

9 

12 
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3.4 Accessori opzionali 

I seguenti accessori opzionali possono essere 
richiesti a DeguDent GmbH:  

 

Pompa per vuoto (16) 

Set di calibrazione (17) “Campione d‟argento 
manuale” no. ord. D03 532 803, composto da 5 
portacampioni e 20 pezzi di filo in argento (Ø 0,3 mm, 
lunghezza = 37 mm) 

 
 

 

 
 

3.5 Dati tecnici, condizioni ambientali 

Tensione di alimentazione: 100–115 V AC, 50/60 Hz  
230–240 V AC, 50/60 Hz 

Variazioni di tensione consentite: non maggiori di ±10% 

Potenza max assorbita: 1 580 W 

Potenza assorbita in modalità sospensione: 18 W 

Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza): 280 mm × 430 mm × 610 mm 

Peso: 22,7 kg  

Altezza utile camera di cottura: 67 mm 

Diametro utile camera di cottura: 85 mm 

Impiego: solo in ambienti interni, su superfici non infiammabili 

Temperatura ambientale min/max 0-40 °C, ottimale 20 °C, ± 2 °C 

Umidità atmosferica: umidità atmosferica relativa 80% fino a 31 °C, 
decremento lineare fino a 50% a 40 °C 

Elemento riscaldante: muffola in quarzo con avvolgimento riscaldante radiante 
non schermato 

Temperatura di cottura max: 1 200°C 

Display: display LCD illuminato 2 × 24 caratteri  

Dispositivo di inserimento:  tastiera a membrana 

  

16 

17 
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3.6 Funzioni 
 

 Display di tutti i dati di cottura 

 100 programmi liberamente programmabili e memorizzabili; disponibilità di numerosi modelli di programmi 
predefiniti 

 Possibilità di modificare i programmi in esecuzione 

 Possibilità di modificare un programma esistente e di memorizzarlo come programma speciale 

 Copia di un programma esistente in un diverso numero di programma 

 Tempo di vuoto fino a 99 minuti  

 Visualizzazione del valore del vuoto impostato 

 Vuoto regolabile 

 Tempo di cottura fino a 99 minuti 

 Tempo di asciugatura e preriscaldo fino a 25 minuti 

 Velocità di riscaldamento 1–120 °C/minuto 

 Possibilità di raffreddamento in 3 fasi 

 Possibilità di raffreddamento rapido manuale o programmabile mediante pompa per vuoto 

 Visualizzazione del tempo di cottura residuo 

 Protezione contro il surriscaldamento e monitoraggio della muffola 

 Elevata precisione di impostazione delle temperature 

 Modalità standby per evitare formazione di umidità nella camera di cottura 

 Programma con vuoto per evitare la formazione di umidità nell‟isolante in fibre 

 Visualizzazione delle ore di funzionamento dell‟unità 

 Visualizzazione delle ore di funzionamento della pompa per vuoto 

 Selezione della lingua 

 Visualizzazione di messaggi d‟errore 

 Ripresa automatica della cottura dopo una breve interruzione della corrente 

 Backup illimitato dei dati in caso di interruzione della corrente 

 Riconoscimento automatico della frequenza di rete 

 Segnale acustico disattivabile 

 Impostazione di un offset di calibrazione dopo la calibrazione con campione d‟argento 
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4 Messa in funzione 

4.1 Estrazione dall’imballo e verifica degli accessori 

 

1. Verificare innanzitutto l’indicatore d’urto adesivo „Shockwatch“ sulla scatola 
di cartone. L‟eventuale colorazione rossa dell‟adesivo indica che durante il 
trasporto l'apparecchiatura ha subito urti superiori alla soglia consentita e 
potrebbe essere danneggiata. Richiedere al corriere una conferma scritta 
dell‟attivazione dell‟indicatore “Shockwatch”. 

2. Aprire la scatola e rimuovere il guscio di polistirolo superiore. 

 
3. Estrarre l‟unità e gli accessori. Una persona afferra l‟unità con entrambe le mani 

dal lato anteriore sotto il quadro comandi e l‟altra con entrambe le mani dal lato 
inferiore sotto la base. L‟unità deve essere sollevata da due persone per essere 
estratta dall‟imballo. L‟unità deve essere trasportata da due persone, vedere 
foto a pagina 6) 

4. Verificare l‟integrità dell‟unità (vedere il paragrafo 3.3 Fornitura standard, 
pagina 9) o eventuali danni dovuti al trasporto. Notificare immediatamente gli 
eventuali danni a DeguDent GmbH. 

 

 

4.2 Montaggio e connessione 

1. Posizionare l‟apparecchiatura su una superficie solida e 
non infiammabile. La distanza minima rispetto alla parete 
o all‟oggetto più vicini deve essere di almeno 25-30 cm 
(vedere anche il paragrafo 2.2 Norme di sicurezza per il 
funzionamento, pagina 7). 

2. Collegare un‟estremità del cavo di rete 
all‟apparecchiatura e inserire l‟altra in una presa protetta 
(vedere potenza allacciata al paragrafo 3.5 Dati tecnici, 
condizioni ambientali, pagina 10) Multimat

®
 Easy deve 

essere l‟unico dispositivo collegato al circuito elettrico; 
non è ammesso l‟utilizzo di prolunghe. 

3. Collegare il tubo della pompa per vuoto (opzionale) alla 
presa per l‟aria sull‟apparecchiatura (vedere figura). 

4. Posizionare la base di cottura sul lift, collocare 
eventualmente la piastra magnetica sull‟apparecchiatura. 
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4.4 Eliminazione dell’umidità 

Prima di mettere in funzione l’unità per la prima volta dopo il trasporto o dopo un prolungato periodo di 
inattività, il produttore consiglia di eliminare l‟umidità dal materiale isolante di Multimat® Easy. A questo scopo 
è possibile selezionare dal menu il programma speciale “Programma di disid.” (vedere il paragrafo 5.5 
Spiegazione dei menu, pagina 18), che esegue il programma di preriscaldo. Le istruzioni per l‟avvio di un 
programma sono contenute nel paragrafo 6.1 Accensione dell’unità, avvio del programma di cottura, 
pagina 19.  

 

5 Azionamento 

5.1 Quadro comandi 

Tutti i parametri vengono visualizzati e possono essere inseriti e modificati sul display. 

 L‟inserimento avviene esclusivamente mediante il quadro comandi sottostante (tastiera a membrana). 
Mediante i tasti è possibile inserire dati che vengono visualizzati sul display (vedere il paragrafo 5.2 Display, 
pagina 14) o passare da un menu all’altro (vedere il paragrafo 5.4 Spostamento da un menu all’altro, 
descrizione dei menu, pagina 17). 

 

 

 
 

(1) Display: visualizzazione di tutti i parametri di 
cottura (vedere il paragrafo 5.2 Display, pagina 14)). 

(2) Tasto on/off: Attivazione e disattivazione dei 
comandi. Nello stato disattivato la camera di cottura 
viene chiusa tramite il lift e l'apparecchiatura entra in 
modalità standby (vuoto + temperatura di standby). 

(3) Tasti : Il lift viene sollevato/abbassato. 

(4) Tasto Asterisco: raffreddamento rapido 
mediante pompa per vuoto. 

(5) Tasto Menu: Richiama il menu di configurazione 
da quale è possibile richiamare i sottomenu per la 
configurazione del sistema (vedere il paragrafo 5.4 
Spostamento da un menu all’altro, descrizione 
dei menu, pagina 17). 

(6) Tasto P: richiama direttamente i programmi. 

 

(7) Tasto S: I parametri visualizzati sul display 
vengono memorizzati premendo il tasto 11 (tasto 
Invio). 

(8) Tasti ◄►: spostamento da un menu all‟altro 
(vedere il paragrafo 5.4 Spostamento da un menu 
all’altro, descrizione dei menu, pagina 17). 

(9) Tasti –/+: aumento/riduzione dei valori dei 

parametri.  

(10) Tasto ESC: torna indietro senza applicare le 
modifiche. 

(11) Tasto INVIO: conferma l‟inserimento. 

(12) Tastiera numerica: inserimento dei parametri, 
numeri da 0 a 9. 

(13) Tasto start stop: avvia/interrompe il programma 
di cottura. 

(14) LED verde: rimane acceso per tutta la durata 
del programma di cottura.  

 

1 

2 

5 

4 

3 

6 7 8 9 10 11 

12 

13 

14 
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5.2  Display  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Numero del programma, max 99 programmi 

(2) Indicatore di raffreddamento rapido: * 

(3) Temperatura di preriscaldo, da 100 a 1.200 °C 

(4) Velocità di riscaldamento, da 1 a 120 °C/minuto 

(5) Temperatura di cottura predefinita, da 300 a 1.200 °C 

(6) Temperatura di cottura reale, da 0 a 1.250 °C 

(7) Tempo di cottura residuo da 00 a 99 min 

(8) Tempo di asciugatura predefinito, da 0 a 25 min 

(9) Tempo di preriscaldo predefinito, da 0 a 25 min 

(10) Vuoto on/off quantità del vuoto, da 1 a 99 hPa 

(11) Tempo di vuoto, da 0,00 a 99,9 min 

(12) Tempo di cottura predefinito, da 0,0 a 99,9 min 

(13) Visualizzazione delle fasi di raffreddamento 0, 1, 2 o 3 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 
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5.3 Spiegazione dei parametri di cottura 

(1) Numero di programma: è possibile memorizzare fino a un massimo di 99 programmi il cui numero viene 
visualizzato sul display con un massimo di due cifre. 

(2) Visualizzazione del raffreddamento rapido: in caso di raffreddamento rapido la pompa per vuoto si 
accende e aspira aria nella camera di cottura fino al raggiungimento della temperatura di base. L‟attivazione 
della funzione di raffreddamento rapido viene visualizzata mediante un asterisco; il raffreddamento continua fino 
al raggiungimento della temperatura base (vedere anche paragrafo 6.5 Raffreddamento rapido o 
raffreddamento rapido manuale, pagina 22). 

(3) Temperatura di preriscaldo: temperatura che deve essere raggiunta prima della cottura; selezionare un 
valore da 100 a 1200 °C. 

(4) Velocità di riscaldamento: velocità di aumento della temperatura durante la fase di riscaldamento; 
selezionare un valore da 1 a 120 °C/minuto. 

(5) Temperatura di cottura predefinita: temperatura che deve essere raggiunta durante la cottura; selezionare 
un valore da 300 a 1200 °C. 

(6) Temperatura di cottura effettiva: temperatura effettiva all‟interno della camera di cottura; valori da  
0 a 1250 °C. 

(7) Tempo di cottura residuo: tempo di cottura residuo visualizzato in minuti. 

(8) Tempo di asciugatura predefinito: l‟unità viene riscaldata per raggiungere la temperatura di preriscaldo; in 
questa fase la camera di cottura si chiude gradualmente; selezionare un valore da 0 a 25 minuti. 

(9) Tempo di preriscaldo predefinito: l‟unità viene riscaldata per raggiungere la temperatura di preriscaldo; in 
questa fase la camera di cottura è chiusa; selezionare un valore da 0 a 25 minuti in non più di 2 posizioni.  

(10) Vuoto on/off, quantità: in presenza di vuoto, ne viene visualizzata la quantità; il valore del vuoto è 
compreso tra 1 e 99 hPa. 

(11) Tempo di vuoto: tempo di azionamento della pompa per vuoto; selezionare un valore da 0,0 a 99,9 minuti. 

(12) Tempo di cottura predefinito: durata della cottura; selezionare un valore da 0,0 a 99,9 minuti. 

(13) Visualizzazione delle fasi di raffreddamento: il raffreddamento in più fasi determina la riduzione graduale 
della tensione all‟interno della ceramica. Se è stata selezionata la funzione (2), le fasi di raffreddamento iniziano 
subito dopo la conclusione del tempo di cottura (12). 

Fase 0 – Il lift viene abbassato immediatamente nella posizione finale – nessun raffreddamento 

Fase 1 – L‟oggetto di cottura viene abbassato di ca. 7 cm 

Fase 2 – L‟oggetto di cottura viene abbassato di ca. 5 cm 

Fase 3 – L‟oggetto di cottura rimane nella camera di cottura 

Il punto di partenza è in ogni caso la temperatura di base (preimpostata su 400 °C) Dopo l‟avvio del 
programma, l‟unità viene riscaldata per raggiungere la temperatura di preriscaldo predefinita (3) (p. es. 575 °C) 
(vedere „Temp. preriscaldo Start“). Durante il tempo di asciugatura (8) la camera di cottura si chiude 
gradualmente; la chiusura completa si verifica al termine di questa fase, una volta raggiunta la temperatura di 
preriscaldo predefinita. A questo punto inizia il tempo di preriscaldo predefinito (9), al termine del quale si 
avvia la pompa per vuoto. Una volta raggiunto il vuoto completo, inizia il riscaldamento alla velocità (4) 
selezionata (p. es. 120 °C/minuto). Raggiunta la temperatura di cottura (6) (p. es. 1200 °C), inizia il tempo di 
cottura (12) durante il quale la pompa per vuoto viene azionata per il tempo di vuoto (11) predefinito. Al 
termine della cottura iniziano le fasi di raffreddamento (13) predefinite. 
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5.4 Spostamento da un menu all’altro, descrizione dei menu 

 I valori indicati nel paragrafo 5.3 Spiegazione dei parametri di cottura, pagina 15 sono visualizzati nel menu 
principale che è sempre visibile sul display durante il funzionamento dell‟unità e la programmazione di nuovi 
programmi. Dopo l’accensione, è possibile che vengano visualizzati altri menu prima del menu principale; dal 
menu principale, utilizzare il tasto Menu per richiamare i vari sottomenu tramite i quali impostare i diversi 
parametri Per tornare al menu precedente, premere il tasto ESC. Qui di seguito sono descritti i tasti da utilizzare 
nei vari menu. 
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5.5 Spiegazione dei menu 

 

Primo messaggio della fase di avvio dopo l'accensione. 

 

Dopo la procedura di avvio, l‟unità esegue un‟autodiagnostica di tutti i 
sistemi e di tutti gli ingressi/uscite. 

 

I valori indicati nel paragrafo 5.3 Spiegazione dei parametri di cottura, 
pagina 15 sono visualizzati nel menu principale che è sempre visibile 
sul display durante il funzionamento dell‟unità e la programmazione. 

 

Questo menu consente di richiamare altri menu di configurazione come 
descritto nel paragrafo 5.4 Spostamento da un menu all’altro, 
descrizione dei menu, pagina 17). 

 

Questo menu consente di inserire l‟offset di calibrazione dopo la 
calibrazione con un campione d‟argento (vedere il paragrafo  
8 Calibrazione con campione d’argento, pagina 24). 

 

Questo menu consente di visualizzare i tempi di funzione della muffola, 
della pompa e del forno. 

 

Questo menu consente di eliminare programmi già memorizzati 

 

Questo menu consente di caricare programmi dalla memoria. 

 

Questo menu consente di avviare un aggiornamento software a 
inserendo il memory stick USB con una nuova versione del software. 

 

Questo menu consente di avviare il backup dei dati. 

 

Il programma serve ad eliminare l‟umidità dal materiale isolante dopo 
un periodo prolungato di inattività o una nuova installazione. Durante la 
procedura per l'eliminazione dell'umidità la temperatura viene 
impostata su 1000 °C, la camera di cottura viene aperta di 10 mm e 
viene creato il vuoto mediante una pompa per vuoto. Vengono 
visualizzati il livello del vuoto, la temperatura e la durata. Il programma 
visualizza il tempo trascorso in sec. Il tempo totale necessario per la 
procedura è di  
1800 sec = 30 min. 

 

Durante il test di vuoto viene creato un vuoto inferiore a 50 hPa. La 
valvola viene chiusa e la pompa scollegata. Il programma viene eseguito 
fino a quando il test non viene interrotto con un tasto. Per tutta la durata 
dell‟esecuzione è possibile leggere il livello del vuoto. Dopo 10 min. il 
valore non deve essere aumentato di oltre 30 hPa (≤ 80 hPa). 

 

  

Questo menu consente di modificare la lingua in cui vengono visualizzati 
i menu. 

 

Lingua 

[Italiano/Inglese] 

 Test del vuoto 

  

Eliminazione 

dell’umidità 

  

Backup dei dati 

  

 Aggiornamento  

Carica programmi 

predefiniti No. 91-99? 

Elimina programma  

No. 91-99 

 Durata 

 Calibrazione 

 Configurazione 

Menu principale 

(ultimo programma) 

Autodiagnostica 

Multimat Easy 

V1.00 …booting… 
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Questo menu consente di preimpostare la temperatura di base (standard 
400 °C); vedere anche il grafico al paragrafo 5.3 Spiegazione dei 
parametri di cottura, pagina 15. 

 

Questo menu consente di stabilire se durante la modalità standby 
(vedere il paragrafo 6.4 Attivazione della modalità standby, pagina 
22) la muffola debba essere riscaldata o meno. 

 

Questo menu consente di stabilire se durante la modalità standby 
(vedere il paragrafo 6.4 Attivazione della modalità standby, pagina 
22) la pompa per vuoto debba essere in funzione o meno e la quantità di 
vuoto in hPa necessaria. 

 

La pompa per vuoto aspira aria attraverso la camera di cottura aperta 
fino a quando non è stata raggiunta la temperatura di base. 

 

Questo menu consente di commutare l‟unità di misurazione della 
temperatura da °Celsius a °Fahrenheit. 

 

Attivazione e disattivazione del segnale acustico. Segnale acustico 
attivato: suono prolungato in caso di inserimento non valido – tre 
suoni al termine del programma. Il volume del segnale acustico può 
essere impostato su 5 livelli o disattivato con i tasti + e –. Premendo il 
tasto Invio viene confermata l„impostazione. 

 

Questo menu consente di visualizzare le ore di riscaldamento della 
muffola. 

 

Questo menu consente di visualizzare le ore di azionamento della 
pompa per vuoto.  

 

Questo menu consente di visualizzare le ore di azionamento di 
Multimat

®
 Easy. 

 

 

6 Funzionamento  

6.1 Accensione dell’unità, avvio del programma di cottura 

 

1. Accendere l‟unità con l’interruttore On/Off; dopo la 
procedura di avvio viene eseguita l‟autodiagnostica. 

 

2. Viene visualizzato il menu principale nel quale è 
indicato l‟ultimo programma eseguito. 

3. Abbassare il lift mediante il tasto , posizionare sul 

lift l‟oggetto di cottura con base e supporto di cottura. 

4. Per eseguire il programma visualizzato, premere il 
tasto start stop; il LED verde si illumina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autodiagnostica 

Multimat Easy 

V1.00 …booting… 

Ore forno : xx:yy 

Ore pompa : xx:yy 

Ore muffola : xx:yy 

Segnale acustico  

[On/Volume] 

°C / °Fahrenheit 

[°C/°F] 

 

Raffreddamento 

Rapido [On/Off] 

 

Vuoto standby 

[000 hPa] 

 

Temperatura di  

standby [000 °C] 

Temperatura di base 

[°C/°F] 
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6.2 Configurazione e avvio di un programma di cottura personalizzato 

Avvertenza: in caso di inserimento di parametri esterni al range di valori ammesso (vedere il paragrafo  
5.3 Spiegazione dei parametri di cottura, pagina 15), viene emesso un segnale acustico e il cursore si 
posiziona automaticamente sul parametro da modificare. L'utente ha a disposizione 60 secondi per 
l'inserimento di ciascun parametro. 

 

1. Viene visualizzato il menu principale. 

2. Premere il tasto P per attivare il numero di 
programma. Inserire il numero di programma 

desiderato tramite tastiera o con i tasti –/+. 

 

 

3. Premendo nuovamente il tasto Invio,  il cursore salta 
al campo successivo „Temperatura di 
preriscaldo“. Inserire il valore desiderato tramite 

tastiera o con i tasti –/+.  

 

4. Premendo il tasto ► il cursore salta al campo 
successivo „Velocità di riscaldamento “. Inserire il 

valore desiderato tramite tastiera o con i tasti –/+.  

 

 

5. Premendo il tasto ► il cursore salta al campo 
successivo „Temperatura di cottura predefinita“. 
Inserire il valore desiderato tramite tastiera o con i 

tasti –/+. 

 

 

6. Premendo il tasto ► il cursore salta al campo 
successivo „Tempo di asciugatura“. Inserire il 

valore desiderato tramite tastiera o con i tasti –/+. 

 

 

7. Premendo il tasto ► il cursore salta al campo 
successivo „Tempo di preriscaldo“. Inserire il 

valore desiderato tramite tastiera o con i tasti –/+. 

 

 

8. Premendo il tasto ►il cursore salta al campo 
successivo „Vuoto“. Inserire il valore desiderato 

tramite tastiera o con i tasti  –/+. Se non viene 

inserito alcun valore, il vuoto non può essere creato. 
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6.4 Attivazione della modalità standby 

La modalità standby di Multimat® Easy garantisce condizioni ottimali di umidità all‟interno della camera di 
cottura e impedisce l‟infiltrazione di umidità nel materiale isolante. Modalità standby significa riscaldamento 
costante alla stessa temperatura, per esempio 120 °C, con la possibilità di attivare il vuoto, se necessario. 

 

Per attivare la funzione Standby, premere il tasto on/off. Il forno non deve 
essere spento con l'interruttore On/Off. 

Per disattivare la funzione Standby e riaccendere il forno, premere 
nuovamente il tasto on/off. 

Il menu consente di impostare la temperatura di Standby (vedere il 
paragrafo  5.5 Spiegazione dei menu, pagina 18) 

 

 

 

Nel menu Vuoto Standby è possibile selezionare l‟attivazione della 
pompa per vuoto in aggiunta al riscaldamento. 

 

 

 

 

 

6.5 Raffreddamento rapido o raffreddamento rapido manuale 

Il raffreddamento rapido prevede che subito dopo la conclusione del programma, non appena la camera di 
cottura viene aperta, la pompa per vuoto si accenda e aspira aria all‟interno della camera fino al 
raggiungimento della temperatura di base. L‟attivazione del riscaldamento rapido viene visualizzata sul 
display con un asterisco nella posizione (2) (vedere anche il paragrafo 5.2 Display, pagina 14). Se il 
raffreddamento viene eseguito manualmente, è necessario disattivare il raffreddamento automatico e inserire il 
parametro 0 nella posizione (vedere il paragrafo 5.2 Display, pagina 14). 
 

 

Questo menu consente di attivare o disattivare la modalità di 
raffreddamento rapido (vedere il paragrafo 5.5 Spiegazione dei menu, 
pagina 18). 

 

 

Per avviare il raffreddamento rapido manuale, attendere la conclusione del programma e premere il tasto . 
Il lift si abbassa e la pompa per vuoto entra in funzione fino al raggiungimento della temperatura di base. 

 

Raffreddamento 

Rapido [On/Off] 

Vuoto Standby  

[000 hPa] 

 

Temperatura di 

standby [000°C] 
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7 Manutenzione e pulizia 

7.1 Manutenzione del piatto del lift 

In posizione sollevata, il piatto del lift (vedere il paragrafo 3.1 
Apparecchiatura di base, pagina 8) chiude ermeticamente il 
fondo della camera di cottura; l'O-ring garantisce la tenuta 
perfetta delle superfici ermetiche.  

Controllare periodicamente le superfici del piatto del lift e 
dell‟O-ring per escludere la presenza di impurità o difetti; 
sostituire immediatamente gli O-ring difettosi. 

 
 

 

7.2 Sostituzione della muffola di cottura 

Il peggioramento della qualità di cottura o la necessità di ripetere frequentemente la calibrazione (vedere il 
paragrafo 8 Calibrazione con campione d’argento, pagina 24) potrebbero essere causati dall‟usura della 
muffola di cottura. 

 

 

La sostituzione della muffola di cottura deve essere eseguita esclusivamente da 
personale tecnico qualificato di DeguDent GmbH! 

 

7.3 Manutenzione della pompa per vuoto 

Se Multimat
®
 Easy viene utilizzato in combinazione 

con una pompa per vuoto (vedere il paragrafo 3.4 
Accessori opzionali, pagina 10) sono necessari 
interventi di manutenzione speciali, come il cambio 
dell'olio. Per istruzioni dettagliate consultare il 
manuale di istruzioni della pompa utilizzata. 

 
 

 

1 
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8.1 Programma di calibrazione 

Un programma per la calibrazione con un campione d‟argento si configura come un normale programma di 
cottura come descritto al paragrafo 6.2 Configurazione e avvio di un programma di cottura personalizzato, 
pagina 20. 

 

Impostare i seguenti parametri di cottura: 

Numero di programma   qualsiasi 

Raffreddamento rapido   off 

Temperatura di preriscaldo  650 °C 

Velocità di riscaldamento  120 °C/minuto 

Temperatura di cottura predefinita 961 °C (punto di fusione dell‟argento) 

Tempo di asciugatura predefinito 0 minuti 

Tempo di preriscaldo predefinito 3 minuti 

Quantità di vuoto   0 hPa 

Tempo di vuoto    0 minuti 

Tempo di cottura predefinito  1 minuto 

Fasi di raffreddamento   0  

8.2 Impostazione dell’offset di calibrazione 

In precedenza deve essere stata eseguita una calibrazione con campione d‟argento e determinato l‟offset 

necessario. 

Esempio: Durante la calibrazione con campione d‟argento è stata stabilita una temperatura predefinita di 964 

°C. Questo equivale a uno scostamento +3 °C rispetto all‟ultima calibrazione. 

 

 Richiamare il menu Calibrazione. 

 Viene visualizzato l‟offset di calibrazione corrente, p. es. +11 °C (secondo l‟esempio precedente questo  
valore deve essere aumentato di +3 °C, si ottengono quindi +14°C). 

 Inserire l'offset di calibrazione preceduto dal segno (nel nostro esempio +14). 

 Confermare il dato inserito premendo Invio. 

 Il sistema chiede di confermare l‟inserimento con un codice di servizio: digitare 3015. 

 Terminare la procedura di inserimento premendo Invio. 
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