




5 masas incisales para la individualización del brillo 2 masas Gum para tonos gingivales individuales

1 : 1 1 : 1

1 : 1

Las masas incisales individuales del sistema Kiss permi-

ten reproducir todos los efectos opales y fluorescentes

naturales. Las masas incisales opales 1 y 2 están

destinadas a los tonos claros (OS 1) y oscuros (OS 2).

Para los tonos intermedios se mezclan simplemente

ambas masas en proporción 1:1. El mismo principio

se aplica también para las masas Flue Inside 1 y 2.

Como su propio nombre indica, estas masas de alta

fluorescencia están destinadas al modelado de capas

internas para cubrir el opáquer en condiciones de

espacios muy reducidos, aumentando a la vez el brillo

en la zona incisal. White Surface (WS) es una masa

blanquecina de efecto opalescente para aclarar las

superficies. Agregando Stand by puede reducirse este

efecto a la mitad. Como es lógico, para poder reprodu-

cir los dientes muy blanqueados el sistema también

incluye opáquer Bleach y dentina Bleach. Con la masa

transparente Final Kiss se ha conseguido un tipo especial

de masa correctora. Mediante la mezcla de las masas

gingivales Gum 1 y 2 con masas de efecto especial-

mente seleccionadas (véase la ilustración) se pueden

reproducir las características naturales de la gingiva de

la manera más simple.
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Variedad de color con sistema gracias unas sencillas mezclas en proporción 1:1

Estética Gama Individual
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Estética Gama Individual

La diferencia entre una técnica de modelado básica y el mode-

lado individual debe ser reconocible y fácil de lograr. Duceram

Kiss se ha diseñado para ayudarle a alcanzar el nivel más alto

de calidad protésica de forma sistematizada.

El sistema Kiss le ofrece una gran variedad de matices cromá-

ticos para la reproducción de la belleza natural de los dientes

tal y como se ha descrito ampliamente en las páginas anteriores.

El propio opáquer le brinda ya la posibilidad de realizar

caracterizaciones naturales. En el modelado posterior, las 21

masas Power Chromas para las zonas cervicales y oclusales

se encargan de proporcionar la apariencia de vitalidad y

profundidad necesarias mediante una excelente conjunción

de color y fluorescencia.

Para grosores de capa especialmente delgados o en casos

estéticamente difíciles se puede cubrir el armazón con las masas

de alta fluorescencia Flu-Inside. Tal y como se muestra en el

esquema de modelado, esta masa se modela directamente

sobre el armazón, prolongando así el borde incisal. De este

modo, se consigue dispersar y reflejar la luz como corresponde

en la zona crítica de transición armazón-cerámica y se oculta

ópticamente el borde incisal del armazón.

El restante modelado de la dentina se realiza de la forma

acostumbrada. Siempre es recomendable completar primero

la forma para acto seguido poder realizar un cut-back selectivo

y definido. Para crear los efectos de los mamelones pueden

utilizarse de nuevo las masas Power Chromas, que pueden

rebajarse si es necesario con la masa multifuncional Stand by.

Para la zona incisal hay disponible una amplia oferta de masas

incisales, incisales opales. Las masas opales de fuerte color

amarillento y anaranjado son ideales para apoyar los colores

básicos. Al mismo tiempo, proporcionan al diente un efecto de

profundidad y transparencia natural. Los dientes de más edad

también se pueden reproducir con naturalidad sin ningún

problema con una masa de transparencia grisácea (OE Fog).

En la segunda cocción de la dentina se pueden resaltar óptica-

mente los rebordes simulando una zona de descalcificación

con la masa White Surface.

Con el sistema Kiss, usted se aproximará un paso más a la

naturaleza, de manera eficaz y sencilla.

OE Sky /Ocean

Opal Incisal

OE Fog /Stand by

Flu Inside

OE Sunrise /Sunset

Dentina

Power Chroma

Opáquer
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Recomendaciones generales de cocción para Duceram Kiss

Indicaciones generales de cocción:

1. Opcionalmente usted tendrá la posibilidad de cocer

Duceram Kiss en combinación las aleaciones conven-

cionales (no bio-aleaciones) y aleaciones de metales no

preciosos con una alta tasa de calentamiento

de 80 °C/min. Cuando se use la alta tasa de calenta-

miento de 80 °C/min, la temperatura de cocción deberá

incrementarse en 10 °C.

2. Por favor, tenga usted en cuenta el necesario enfria-

miento de larga duración/el proceso de

templado para las aleaciones con un CET de a partir de

14,5 µm/m·K (25 – 600 °C).

3. Debido a que los hornos cerámicos pueden ser muy

distintos en cuanto a su rendimiento, en casos concre-

tos puede ser necesario ajustar las temperaturas de

cocción.

Sin enfria-
miento lento
por
Ejemplo
Degudent Kiss

Enfriamiento
lento
desde CET
14,5 µm/m·K

Precalentado Secado Tasa de Temperatura Mantenimiento Vacío Templado
calentamiento final

°C min °C/min °C min hPa

Oxidación Por favor, observe usted los parámetros exactos de procesamiento de las correspondientes aleaciones.

Pasta neutra 575 7:00 55 900 3:00 50 –

Opáquer en pasta 575 7:00 55 900 3:00 50 –

Opáquer en polvo 575 5:00 55 900 3:00 50 –

Op. en pasta 1+2 575 7:00 55 930 2:00 50 –

Op. en polvo 1+2 575 5:00 55 930 2:00 50 –

Hombro 1 575 7:00 55 920 1:00 50 –

Hombro 2 575 7:00 55 920 1:00 50 –

Dentina 1 575 6:00 55 910 1:00 50 –

Dentina 2 575 4:00 55 900 1:00 50 –

Glaseado 575 3:00 55 890 1:00 – –

Corrección 575 4:00 55 880 1:00 50 –

Hombro final 575 4:00 55 660 1:00 50 –

Dentina 1 575 6:00 55 910 1:00 50 3 min/850°C

Dentina 2 575 4:00 55 900 1:00 50 3 min/850°C

Glaseado 575 3:00 55 890 1:00 - 3 min/850°C

Aleaciones
convencionales

Programa de
bio-aleaciones

Recomendaciones de cocción 17

La temperatura de cocción debe estar adaptada a la cantidad de unidades a cocer en una cocción. De cinco a diez unidades es necesario un incremento de
+5 °C hasta +10 °C, a partir de diez unidades un incremento de +10 °C hasta 20 °C.

Los valores que se indican aquí son meramente indicativos y sirven exclusivamente como referencia. Son posibles desviaciones en los resultados de cocción.
Los resultados de cocción varían en función de la potencia del horno, dependen del fabricante y están condicionados por la edad del horno. Por ello, es necesario
adaptar de forma individual los valores indicativos antes de proceder a cualquier cocción. Recomendamos realizar una cocción de prueba para comprobar
el funcionamiento del horno. Todos los datos han sido preparados y revisados minuciosamente, pero los ofrecemos sin ningún tipo de garantía.

También encontrará recomendaciones de cocción actuales en www.kiss-ceramics.com



Presecado Cerrar Precalentado Tasa de Vacío Temperatura Mantenimiento Templado
calentamiento final

°C min min °C min °C/min inicio/ inicio final °C V min °C min
final/cont. °C °C min

Oxidación Por favor, observe usted los parámetros exactos de procesamiento de las correspondientes aleaciones.

Pasta neutra 135 4:00 2:00 575 1:00 55 cont 575 900 900 0:00 3:00 – –

Opáquer en pasta 135 4:00 2:00 575 1:00 55 cont 575 900 900 0:00 3:00 – –

Opáquer en polvo 135 2:00 2:00 575 1:00 55 cont 575 900 900 0:00 3:00 – –

Opáquer en pasta 1+2 135 4:00 2:00 575 1:00 55 cont 575 930 930 0:00 2:00 – –

Opáquer en polvo 1+2 135 2:00 2:00 575 1:00 55 cont 575 930 930 0:00 2:00 – –

Hombro 1 135 2:00 2:00 575 2:00 55 cont 575 920 920 0:00 1:00 – –

Hombro 2 135 2:00 2:00 575 2:00 55 cont 575 920 920 0:00 1:00 – –

Dentina 1 135 1:00 3:00 575 2:00 55 cont 575 910 910 0:00 1:00 – –

Dentina 2 135 1:00 2:00 575 2:00 55 cont 575 900 900 0:00 1:00 – –

Glaseado 135 0:00 2:00 575 1:00 55 final – – 890 0:00 1:00 – –

Corrección 135 1:00 1:00 575 1:00 55 cont 575 880 880 0:00 1:00 – –

Hombro final 135 1:00 2:00 450 1:00 55 cont 575 660 660 0:00 1:00 – –

Dentina 1 135 2:00 2:00 575 2:00 55 cont 575 910 910 0:00 1:00 850 3:00

Dentina 2 135 2:00 2:00 575 2:00 55 cont 575 900 900 0:00 1:00 850 3:00

Glaseado 135 2:00 2:00 575 2:00 55 final – – 890 0:00 1:00 850 3:00

Programa de
bio-aleaciones

Aleaciones
convencionales

Sin enfriamiento
lento,
por ejemplo
Degudent Kiss

Enfriamiento
lento
desde CET
14,5 µm/m·K

Recomendaciones de cocción para Duceram Kiss en el
horno Cergo

18 Recomendaciones de cocción

La temperatura de cocción debe estar adaptada a la cantidad de unidades a cocer en una cocción. De cinco a diez unidades es necesario un incremento de +5 °C hasta +10 °C, a partir de diez unidades un incremento de +10 °C hasta 20 °C.

Los valores que se indican aquí son meramente indicativos y sirven exclusivamente como referencia. Son posibles desviaciones en los resultados de cocción. Los resultados de cocción varían en función de la potencia del horno, dependen
del fabricante y están condicionados por la edad del horno. Por ello, es necesario adaptar de forma individual los valores indicativos antes de proceder a cualquier cocción. Recomendamos realizar una cocción de prueba para comprobar
el funcionamiento del horno. Todos los datos han sido preparados y revisados minuciosamente, pero los ofrecemos sin ningún tipo de garantía.

También encontrará recomendaciones de cocción actuales en www.kiss-ceramics.com



Precalentado Secado Tasa de Temperatura Mantenimiento Vacío Templado
calentamiento final

°C min min °C/min °C min hPa min °C min

Oxidación Por favor, observe usted los parámetros exactos de procesamiento de las correspondientes aleaciones.

Pasta neutra 575 1:00 7:00 55 900 4:00 50 1:00 – –

Opáquer en pasta 575 2:00 7:00 55 900 4:00 50 1:00 – –

Opáquer en polvo 575 1:00 4:00 55 900 4:00 50 1:00 – –

Pasta 1+2 575 1:00 7:00 55 930 3:00 50 1:00 – –

Polvo 1+2 575 1:00 4:00 55 930 3:00 50 1:00 – –

Hombro 1 575 2:00 5:00 55 920 2:00 50 1:00 – –

Hombro 2 575 2:00 5:00 55 920 2:00 50 1:00 – –

Dentina 1 575 2:00 5:00 55 910 2:00 50 1:00 – –

Dentina 2 575 2:00 4:00 55 900 2:00 50 1:00 – –

Glaseado 575 1:00 3:00 55 890 2:00 – – – –

Corrección 575 1:00 3:00 55 880 1:00 50 1:00 – –

Hombro final 450 2:00 3:00 55 660 2:00 50 1:00 – –

Dentina 1 575 2:00 5:00 55 910 2:00 50 1:00 850 3:00

Dentina 2 575 2:00 4:00 55 900 2:00 50 1:00 850 3:00

Glaseado 575 1:00 3:00 55 890 1:00 – – 850 3:00

Programa de
bio-aleaciones

Aleaciones
convencionales

Sin enfriamiento
lento, por ejemplo
Degudent Kiss

Enfriamiento lento
desde CET
14,5 µm/m·K

Recomendaciones de cocción para Duceram Kiss

Recomendaciones de cocción 19

La temperatura de cocción debe estar adaptada a la cantidad de unidades a cocer en una cocción. De cinco a diez unidades es necesario un incremento de +5 °C hasta +10 °C, a partir de diez unidades un incremento de +10 °C hasta 20 °C.

Los valores que se indican aquí son meramente indicativos y sirven exclusivamente como referencia. Son posibles desviaciones en los resultados de cocción. Los resultados de cocción varían en función de la potencia del horno, dependen
del fabricante y están condicionados por la edad del horno. Por ello, es necesario adaptar de forma individual los valores indicativos antes de proceder a cualquier cocción. Recomendamos realizar una cocción de prueba para comprobar
el funcionamiento del horno. Todos los datos han sido preparados y revisados minuciosamente, pero los ofrecemos sin ningún tipo de garantía.

También encontrará recomendaciones de cocción actuales en www.kiss-ceramics.com



Colores A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Modelado estándar

Opáquer x x x x x x x x x x x x x x x x

Dentina x x x x x x x x x x x x x x x x

Incisal 1 2 3 3 5 1 1 4 6 1 5 5 6 2 4 4

Modelado individual

Opáquer x x x x x x x x x x x x x x x x

Opáquer Orange Para la caracterización de las zonas oclusales, cervicales y palatinas.

Opáquer Bleach Para dientes extremadamente aclarados/blanqueados. Normalmente sólo se usa en combinación con una dentina Bleach.

Opáquer Gum Para zonas de gingiva

Hombro SM/F SM 1 2 2 + 3 2 + 4 3 + 4 1 1 + 3 3 3 + 5 1 1 + 4 2 + 4 4 1 + 4 2 + 4 3 + 4

Dentina x x x x x x x x x x x x x x x x

Power Chroma1

Power Chroma 2

Power Chroma 3 1 + 2 2 2 + 5 3 + 5 4 + 6 1 1 + 3 2 + 3 3 + 6 1 + 6 2 + 6 3 + 6 5 + 6 1 + 6 2 + 6 3 + 6

Power Chroma 4

Power Chroma 5

Power Chroma 6

Las masas Power-Chroma son masas intensivas fluorescentes altamente cromáticas para la caracterización individual del color. Todas las masas Power Chroma sirven para reforzar el color en las zonas cervicales, palatinas y
oclusales. Las masas se aplican puras o mezcladas en proporción 1:1. Agregando masa Stand by resultan ideales también para la zona del mamelón. La relación de colores propuesta tiene carácter meramente orientativo.

Flu Inside 1 x x Mix Mix x x Mix x Mix x Mix

Flu Inside 2 x x x x x

Opal Incisal 1 x x Mix Mix x x Mix Mix Mix Mix Mix

Opal Incisal 2 x x x x x

Stand by Masa multifuncional muy opalescente casi transparente.
Stand by puede utilizarse tanto pura como para mezclarla con todas las masas del sistema Kiss. La masa Stand by desempeña por tanto una función clave.

OE Sunset Masa de efecto opalescente para zonas incisales anaranjadas/rojizas e ideal también para aumentar el nivel de color en la 2a o 3a cocción de la dentina.
Principalmente para colores A – puede rebajarse con la masa Stand by.

OE Sunrise Masa de efecto opalescente para zonas incisales amarillas e ideal también para aumentar el nivel de color en la 2a o 3a cocción de la dentina. Principalmente para colores B – puede rebajarse con la masa Stand by.

OE Ocean Masa de efecto opalescente para zonas incisales de intenso color azul – puede rebajarse con la masa Stand by.

OE Sky Masa de efecto opalescente para zonas incisales de ligero color azul – puede rebajarse con la masa Stand by.

OE Fog Masa de efecto opalescente para zonas incisales grisáceas – puede rebajarse con la masa Stand by.

White Surface Masa blanquecina de efecto opalescente para resaltar las cúspides oclusales en la guía lateral así como en los rebordes palatinos/linguales en la guía anterior – puede rebajarse con la masa Stand by.

Final Kiss Masa de corrección transparente de baja fusión (Final Kiss) – temperatura de cocción 880 °C.

20 Tabla de combinaciones cromáticas



Su puerta de entrada al sistema Kiss

Duceram Kiss Surtido Completo

Con opáquer en pasta REF 53 6099 0131

Con opáquer en polvo REF 53 6099 0132

Duceram Kiss Starter Kit

REF 53 6099 0141

Duceram Kiss Test Set

REF 53 6099 0151

El surtido completo Duceram Kiss, con sus 73 masas,

todos los indicadores cromáticos, los líquidos, los pinceles

y el porcionador, se ha reunido en un maletín para brindarle

una forma ideal de iniciarse en este sistema.

El surtido completo no está disponible sólo con el opáquer

en pasta, que puede procesarse de manera óptima en su

envase de cristal, sino también para la técnica Spray-on o

para el uso normal con nuestro opáquer en polvo estándar.

Si lo desea, puede usted hacerse a la idea de cómo funciona

el sistema Kiss eligiendo el Starter Kit con 6 colores de

dentina o el Test Set con uno sólo.

Surtido 21



Al grano

Bleach
Masa significativamente más clara y blanca que A1, principal-
mente para el uso con pacientes cuyos dientes naturales han
sido sometidos a tratamientos de „blanqueo“.

D
Dentina adaptada a los correspondientes colores dentales,
se utiliza para modelar la restauración cerámica conforme al
modelo del diente natural. Provista de pigmentos orgánicos
para una mejor control visual durante el modelado. Dichos
pigmentos se queman por completo.

Final Kiss
Masa de correción para cocer después del glaseado.

Flu Inside
Dentina fluorescente (p. ej. como modificador para mamelones).
Se trata de una dentina con un marcada fluorescencia. Se utiliza
para ampliar la luminosidad del recubrimiento. Absorbe la luz
de onda corta de gama invisible y emite visiblemente la luz de
onda larga.

F SM
Masa de hombro para realizar las correcciones que sean
necesarias tras el glaseado.

Gum
Masas cerámicas de color gingival para el diseño de la encía,
p. ej. para las supraestructuras implantológicas.

OE
Masa de efecto opal para la individualización del tercio incisal.

OS
Masas incisales opalescentes para reproducir el juego de
colores opalescentes del esmalte natural.

PC
Power Chroma para aumentar e individualizar la intensidad
cromática.

PO
Opáquer en pasta adaptado a los correspondientes colores
dentales. Su escasa transparencia la hace apropiada para el
recubrimiento.

S
Masa incisal para el modelado de la zona incisal.

S by
Masa opalescente multifuncional para su uso puro y para
mezcla.

Ducera Liquid SD
Líquido de modelar – se usa para mezclar las masas de
Dentinas, Modificadores, Incisales y Transparentes.

Ducera Liquid Form
Líquido de modelar – como SD, pero con una mayor
estabilidad. Requiere un mayor tiempo de secado.

Ducera Liquid Quick
Líquido de modelar – se usa para mezclar las masas de Dentinas,
Modificadores, Incisales y Transparentes. siempre que se desee
reducir el tiempo de secado. Campos de aplicación: Fabricación
de facetas cerámicas, inlays, onlays, y realización de correccio-
nes (p. ej. puntos de contacto, debido a su menor contracción).

SM
Masa de hombro para la fabricación de hombros de cerámica.
Requiere la preparación de un chamfer o de un escalón.

TC
Masa de transparencia que proporciona una mayor transpa-
rencia en las superficies dentales.

WS
Masa incisal opalescente para aclarar la superficie del diente.

22 Abreviaturas
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Para cualquier otra información:

w w w. d e g u d e n t .c o m
www.kiss-ceramics.com
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Distribuidores:

DeguDent
Avda. de Burgos 39, 2° planta
28036 Madrid
Fono 90 081 12 61

Dentsply México, S.A. de C.V.
Calz. Vallejo 846
Col. Industrial Vallejo
México D.F. 02300
Fono (55) 55 87 64 88
Fax (55) 53 68 49 46
www.dentsply.com.mx

Dentsply Argentina
General Enrique Martínez 657/61
1426 Buenos Aires
Fono (54) 11 4555 0808
Fax (54) 11 4555 1322
www.dentsply.ar

Dentsply Chile Comercial Ltda.
Miguel Claro 285
Providencia – Santiago
Chile
Fono (56-2) 2 35 28 80
Fax (56-2) 2 36 60 63
E-mail: infochile@dentsply.cl
www.dentsply.cl

Fabricante:

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
GERMANY
www.degudent.com




